

Text příbalové informace součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/5930/2021/POD, č.j. USKVBL/8160/2021/REG-Gro ze dne 10.6.2021 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku IDEXX BVDV Ag POC


[bookmark: _GoBack]IDEXX BVDV Ag POC
Provozní test na průkaz protilátek proti viru bovinní virové diarrhey  

Preventivní opatření 
• Se všemi biologickými materiály zacházejte jako s materiály, které mohou přenášet BVDV.
• Dbejte na to, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci zařízení na odběr vzorků.
• Nepipetujte ústy.
• Nepoužívejte znovu pipety, které byly v kontaktu se vzorkem.
• V prostředí, ve kterém se pracuje se vzorky nebo součástmi testu, nejezte, nepijte, ani nekuřte.
• Nekombinujte test se součástmi testů jiných šarží.
• Veškerý odpad před likvidací řádně dekontaminujte.


Součásti testu:
• Deset testů s pipetami
• Dvě lahvičky pufru o objemu 4,5 ml
Zkumavky pro vzorky výřezů kůže z ušního boltce lze zakoupit zvlášť.
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Druhy platných vzorků a Uchovávání
• Výřezy kůže z ušního boltce: ≥2 mm, od zvířat jakéhokoli věku

Teploty pro skladování

	
				18–30˚C



	2–8˚C
	≤ –20˚C

	Výřez kůže z ušního boltce 
	≤ 3 dny
	≤ 7 dnů
	dlouhodobě







Postup provedení testu
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Všechny vzorky a součásti testu temperujte na provozní teplotu. 
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Pouze pro výřez kůže z ušního boltce 

Vložte výřez kůže do zkumavky a poté postupujte následovně: 
• 	V případě malého výřezu kůže (≥ 2–3 mm): přidejte 8 kapek pufru. 
V případě velkého výřezu kůže (≥ 1 cm): přidejte 16 kapek pufru. 
• 	Kroužením promíchejte. 
• 	Nechte máčet po dobu 5 minut až 3 dnů. 
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Položte testovací zařízení na rovný povrch a poté pomocí přiložené pipety přidejte 1 kapku vzorku do jamky na testovacím zařízení, určené pro vzorek. 
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Během 1 minuty po provedení kroku č. 3 přidejte do jamky se vzorkem 2 kapky pufru a zapněte časoměřič.
Poznámka: V případě, že se v zobrazovacím okénku neobjeví žádná tekutina během 30 vteřin po přidání pufru, přidejte do jamky 1 kapku pufru navíc. 
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Po uplynutí 15–30 minut odečtěte výsledky testu. 



Vyhodnocení výsledků testu

Poznámka: Čára kontroly se může zabarvit rychleji, avšak výsledky nejsou hotové dříve než za 15 minut od chvíle, kdy jste do jamky se vzorkem přidali pufr. 

C = kontrola			 T = test


[image: ]Pozitivní výsledek 
Červená barva čáry testu 
je intenzivnější než pozadí.


[image: ]Negativní výsledek 
Červená barva čáry testu 
je stejná jako pozadí nebo
méně intenzivní než pozadí.


[image: ]Neplatný výsledek 
Pokud barevné pozadí zakrývá 
výsledek testu nebo pokud se 
čára kontroly nezbarví, je třeba 
test opakovat.
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