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SNAP* Leishmania

Testovaci souprava pro testovani protilitek proti Leishmanii u psti je test typu ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay) a slouzi k detekci protilatek Leishmania infantum (L. infantum) in vitro v plné
krvi, séru nebo plazmé psd.

Bezpecnostni opatieni a upozornéni.
+ Veechny odpady je nutné pred odstranénim fadné dekontaminovat.

+ Nemichejte soucasti z rtiznych vyrobnich Sari testovacich souprav.

+ Nepouzivejte SNAP-test, ktery byl aktivovan pred pridanim vzorku.

+ Oblastni identifikaci nebezpeci naleznete v bezpecnostnim listu jednotlivych zemi.

Uchovavani
+ Skladujte pfi teploté 2-8°C az do data expirace.

+ SNAP test a reagencie mohou byt skladovany pii pokojové teploté 18-25°C po
dobu 6 mésicti nebo do data expirace podle toho, ktera doba je kra

+ Jakmile jsou SNAP-testy a reagencie premistény mimo teplotu 2-8°C na dobu delsi
nez 24 hodin, je doba pouzitelnosti 6 mésicd, nebo se doba pouzitelnost fidi podle
informace uvedené na stitku soupravy, podle toho, kters doba je kratsi. Je-1i 6
mésicni datum expirace krat3i, nez je doba uvedend na Stitku, poznamenejte nové
datum na misté k tomu urteném na testovaci soupravé.
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Soucasti soupravy.

Soucast | Reagencie Mnozstvi
1 | Antigen Leishmania:Konjugat HRPO 1x70ml
2 | SNAPtest 10 nebo 30
Reagencie obsazené v kazdé soupravé (SNAP):
Promyvaci roztok 04ml
Substratovy roztok 06ml
Dal3i soudasti soupravy: pipety, zkumavky na vzorky a stojanek na reagencie

VAROVANI

Konjugat - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: MiZe vyvolat alergickou
Kozni reakei. Skodlivy pro vodni organismy, s diouhodobymi cinky. Zamezte vdechovani mihy/par.
Kontaminovany pracovni odév neodnaSejte z pracovisté. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
Pousivejte ochranné rukavice. Pii podrazdéni kiize nebo vyrézce: Vyhledejte Iékaskou pomoc/ogetien
Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouitim ho vyperte. Odstraiite obsah/obal podle
‘mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.

Promyvaci roztok - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P:
Maze vyvolat alergickou koni reakci. Zpasobuje vézné podraidéni oéi. Skodiivy pro vodni organismy,
s diouhodobymi cinky. Zamezte vdechovani mihy/par. Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostres
Poutivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy stt. PRI ZASAZENI OCI: Nekolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, vasazeny 2 pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Pii podrézden kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékaiskou pomoc/osetieni. Kontaminovany
‘odév svléknéte a pied opétovnym pouitim ho vyperte.

Informa
+ Vzorky

-V tomto testu se miiZe pouzit sérum, plazma nebo nest

ce o vzorku

museji mit pred zahajenim testu pokojovou teplotu (18-25°C).
iva pina krev (napf. EDTA,

heparin) psa. Vzorky mohou byt erstvé nebo skladované pfi teploté 2-8°C po dobu
a2 jednoho tydne.

+ Pro delif skladovani séra nebo plasmy je nutno vzorky zmrazovat (-20°C nebo nizsi)
a pred pouitim je znovu odstredit.

- Hemolyzované nebo lipemické vzorky nemaji viiv na vysledky.
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Postup testovani

1. Pred zahsj
dobu 30

2. Pomoci dodané pipety dejte ze svislé polohy

im testu temperujte viechny slozky na pokojovou teplotu 18-25°C po
inut. Nezahfivat!

3 kapky vzorku do nové zkumavky na vzorek. D)
3
3. Ze svisle drzené lahvicky piidejte do stejné -
zkumavky na vzorky 4 kapek konjugatu. E,
4. Uzaviete zkumavku na vzorky krytkou a fadné 4_ (&3

promichejte tim, ze ji 3-5krat prevratite.

cely obsah zkumavky se vzorkem do testovaci jamky tak, aby

5. Polozte SNAP-test na vodorovnou podiozku. Opatrné pridejte s
=
AL Jamka na vaorek

nedoslo k potrisnéni okoli jamky.

Testovana tekutina bude vzlinat vysledkovym okénkem a
béhem 30-60 vtefin dojde k aktivatnimu krouzku. Je mozné,
e maly zbytek vzorku ziistane v jamce na vzorek.

(o Vysledkové okénko
S ——

2 aktivtor

6. Jakmile se POPRVE objevi v aktivaénim krouzku zabarven, zatlacte pevné
aktivator tak, aby spravné licoval s okrajem SNAP-testu.

POZNAMKA:

X <€ Aktvitor e nedostataéné zamacknuty

Nespravne.

lekteré vzorky nedotecou behem 60 vtefin k aktivacnimu krouzku

a krouzek se nezbarvi. V tomto piipadé stlacte aktivator, jakmile protek vzorek

okénkem odettu vysledku.
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7. Za 8 minut odectéte vysledek testu.

POZNAMKA: Pozitivni kontrola se miize zabarvit dive, ale test je pinohodnotny
teprve po 8 minutach.

Interpretace vysledku testu

Vysledky testu se stanovi odectenim reakénich teréikii ve Pozitivni kontrola,
vysledkovém okénku. Zbarveni detekéniho terciku je amérné v

Kkoncentraci protilétek specifickych pro Leishmanii ve vzorku. o S
Pokud nevznikne barevna reakce v misté pozitivni kontroly, O < geteheni tecik

je treba test zopakovat.

Negativni vysledek Pozitivni vysledek
Zbarvi se pouze pozitivni Zabarvi se pozitivn kontrola
kontrola. a detekeni tercik.

Neplatné vysledky

- Pozadi
Kdyz vzorek projde pres aktivaéni krouzek, miize vzniknout barevna reakce na
pozadi. Slabsi barevna reakce pozadi je normalni. Pokud viak rusi barevné
pozadi vysledek testu, je nutno test opakovat.

- Bezvytvoieni barevné reakce
Nedojde-l k vytvoreni barevné reakce na misté pozitivni kontroly, je nutno
test opakovat.




