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IDEXX SNAP" Foal IgG - testovacf souprava

. Jen pro veterinarni poui

Ceskaverze M
Souhrn

SNAP Foal IgG Je test, ktery u htfbat enzymatickou imunometodou semikvantitativne
stanovuje hladinu imunoglobulinu G (IgG) v séru, plazmé nebo piné krvi.

Sougasti testovaci soupravy.

+ 5nebo 10 ahviceks fedidlem vzorku. Kozervovany Proclin™ 150.

+ 5nebo10lahviceks anti-equine 196 konjugatem, kozervovany ProCiin™ 150.

+ 5nebo 10 SNAP Foal IgG testd, obsahujicich raztok substratu a promyvact roztok
+ 10nebo 20 vzorkovacich kiicek

Konjugat  Promyvaciroztok / Redidlem vzorku - H317/H412/P261/P280/
P302+P352/P333+P313: Mize vyvolat alergickou kozni reakei Skodlivy pro vodni
organismy, s douhodobyrmi ucinky. Zamezte vdachovant mihy/par. Pouziveite

: ochranné rukavice. PRI STYKU S KUZE: Ompjte velkym mnostvim vody a mydla.

Piipodrazdenikize nebo vyrizce: Vyhledsite ékatskou pomoc/osetent.

Substrétovy roztok - H317/P261/P280/P302+P3SP33+P313: Mize vyvolat
'VAROVANI | alergickou kozni reakcl. Zamezte vdschovan! mihy/par. Pouzivete ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy it PRI STYKU S KUZE Omyjte
‘velkjm mnozstuim vody a mydla. Pi podrazdent kize nebo vyrizce: Vyhledejte.
Iskarskou pomoc/osetreni.

Uchovavani_

SNAP testy a testova cinidla je nutno uchovavat pfiteploté 2-8°C a2 do data expirace.
Testy ani testovaci éinidla nesmi byt zmrazeny!

Upozornéni a varovani.

+ Na kazdy vzorek je nutné pouzivat novy fedici oztok a testovac licku.
Pro vzorek piné krve pouijte dve Kicky na kazdy test. Nikdy nepouzivejte
testovact klicku opakovane.

« Bioaktivniterciky se pfi vyrobé nabarvuji z davoda kontroly kvality, coz nema.
viivna vysledky testu.

« Vsechny odpady je nutné pred odstranénim tadné dekontaminovat.

+ Nemichejte soucsti z iznjch vyrobnich sarzi testovacich souprav.

+ Nepouzivete SNAP-test, ktery byl aktivovan pred pfidanim vzorku.

+ Oblastn identifikaci nebezpe¢i naleznete v bezpecnostnim listu jednotlivych zemi.

Informace pro pou:

+ Pred pouzitim musf byt vsechny testy a cinidla soupravy temperovany na
‘pokojovou teplotu (18-25°C).

+ Vtomto testu lze pouzit sérum, plazmu nebo plnou krev.

« PIna kre mus! byt smichana s antikoagulacni latkou (napt.: EDTA, heparin) a
‘maze byt pouzita bud cerstva nebo skladovand pfi teploté 2-8C po dobu a2
Jednoho tydne.

+ Sérum nebo plazma mohou byt cerstvé, nebo skladované pfiteplote
2-8°Caz 14 dnl.

+ Hemolyzované vzorky neoviivni vysledky testu. EDTA nebo heparin pritomné ve
vzorcich piné krve a plazmy neoviiviuji vysledky testu.
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Provedenti testu
Dalezité: Nemackejte aktivator drive, nez budete instruovani.
1. Odstranite vicko a kapatko z ahvicky s fedicim roztokem.
2. Opatme otacenim promichejte vzorek piné krve.

3. Spicku pribalené plastikové Kiicky opatrné ponorte do vzorku tak, aby se otk
napinilo vzorkem. Vizuaine si potvrdt, ze se ocko naplnilo.
U piné krve doporucujeme ponorit [P
otko do vzorku ulpivajicim na vicku @
odberové zkumavky. Vzdy ponofte =
pouze ocko. Drzadlo nesmi byt 7
nikdy potfisnéno! ke
Pro sérum a plasmu pouzifte jednu testovact licku.
Pro plnou krev pouzijte dve testovact kicky.

4. Preneste Klicku se vzorkem, ktery je v ocku, ¥
do lahvicky s redicim roztokem a tocenim mezi
prsty vzorek promichefte tak, e je] 5x ototte. @

5. Nasadte kapatko na lahvicku s fedicim roztokem.
Dakladné promichejte tak, ze lahvicku x ototite.
pridrzte lahvicku vertikalné a odkapejte pryc
prnich 5 a2 10 kapek.

6. Polozte SNAP-test na rovnou podiozku.
Podrzte lahvicku fediciho roztoku se vzorkem
ca 1222 cm nad SNAP-testem a opatme do
kapnéte 1 kapku presné na tercik pro vzorek
ve vysledkovem okénku. Vizualne se presvedcte,
2e aplikovans kapka zvincila cely tercik pro vaorek.
Vopatném pHpadé Je potreba pouzit novy
SNAP-test a proces opakovat.

7. Sejmete vicko zlahvicky s konjugatem a nalijte
Jelf obsah do jamky pro vzorek na SNAPtestu.
(cast konjugatu maze zastat v Iahvicce).
Tekutina bude vzlinat vysledkovym okénkem
2 béhem 30-90 vtefin dojde k aktivacnimu krouzku.
e mazne, ze maly zbytek konjugatu
z0stane v jamce na vzorek)
Pozorné sledujte, kdy se objevi zabarvent
vaktivacnim krouzku. Jakmile se POPRVE
objevi zména barvy v aktivacnim krouzku,
IHNED zatlacte pevné aktivator tak, aby
spravné licoval s okrajem SNAP-testu.
Pro zajistént spravnych vysledki drzte
SNAP-test stale v horizontalnf poloze.

8. Po7 minutach odectéte vysledek.
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Interpretace vysledki

Pro zhodnocen vysledkd testu porovnejte.
reakeni terciky v okénku pro vysledek.

Pro stanoveni hladiny IgG ve vzorku
porovnejte tercik pro vzorek s 2
kalibracnimi terciky.

<400 mgidi
] ‘méng net 400 mg/dl1gG.

barevna iterzitatrclu vaorku
e suetif ne? arevns intenzits,
aibracnino ercku po 400 Mg/l

bl o mydios [T —
esiane menaniakobateims it o e
i i
b orscaho ek pio a0
4002 300 mgiigG

barevns ntenzta tertu vzorku
tmavsi nezbarevnd intncita
albratnino ey pro 300 moydla

Neplatné vysledky.

« Nespravna aplikace vzorku
Pokud natedeny vzorek nezvinci kompletné tercik pro vzorek v okénku pro
vysledek SNAP-testu, maze byt barevn reakce nekompaktn. V takovém
pripade test opakujte s novym testerem.

- Pozadi
Pokud je SNAP-test aktivovany prlis pozde (testje aktivovan a2 poté, co vzorek

vyvalinal za aktivaéni krouzek), miize byt pozadi v okénku pro vysledek piiis tmave.
Pokud rust barevné pozad vysledek testu,je nutno test opakovat.

+ Zadna barevna reakce

Pokud se neobjevt barevns reakce na kalibranich tercicich, je nutneé test
‘zopakovat. Pokud se barevna reakce kalibracnich tercika neobjeviani na
druhém testu, kontaktujte zékaznickou podporu.

+ Nedoslo k zbarvent aktivacniho krouzku
Pokud nedoslo k zbarvenf aktivacniho krouzku do 90 sekund po pridani konjugatu

do jamky pro vzorek, test je nutné zopakovat. Pokud se to samé stane I pf pouziti
druhého testu, kontaktujte IDEXX Zakaznickou podporu.

Popls symboli
Datum pouitelnost Eomm Poven ey
Cislosaze (wjrobni davky) Evropském spolecenstyi
Vyrobi o 7] Nahlednetedo navodiu kpouztt
Teplotni omezent Diagnostika n-vitro
Vyrobee ] Dotumvyroby
Kotalogovedso
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Technicka podpora IDEXX
Ceska republika: 239.018.034 - www.idexx.eu/czech
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*SNAP jsou ochranné znamky Gi registrované ochranné znamky spolecnosti B B A
IDEXK Laboratoie,Inc nebo efch pridruzenych spolecnati ve Spojenjch

statech a/ngbo v infch zemich [rer—
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